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SUPPLEMENTARY TUBE CHART 


(SPECIAL TUBE CLASSIFICATIONS) 


This Supplementary Chart provides settings for tubes which fall into one or more of the following classi- 
fications: 1. Infrequently encountered types; 2. Obsolete types; 3. Tubes manufactured for special or 
limited applications. The Roll Chart provides test settings for all other receiving type tubes most com- 
monly encountered in the radio and TV field. 
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(5642—The 2 Bottom Leads of Tube Connect to Pins 1 & 2 of 
Octal Socket. Top Lead Connects to Grid Cap) 
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SPECIAL SUPPLEMENT FOR FOREIGN TUBES 
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